附件1：
[bookmark: _GoBack]钬激光维修技术参数
1、 备件保障：确保提供的维修备件安装完毕后设备正常运行。达到设备的60W激光的运行标准
2、 如经过排查，诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过48小时。24小时不能维修提供备用机。


