附件1：
SAT 高能量激光技术参数
1、工作方式：连续运行和间歇加载
2、光纤长度≥2m
3、单波长连续最大输出功率≥14W
4、单波长脉冲最大输出功率≥14W
5、治疗激光波长：900-1000nm
6、指示光波长：630nm-670nm，指示光功率：＜5mW，指示光亮度可调节
7、输出方式：手持式手柄按钮开关操作
8、定时器 ：0-60min可调，步进单位为秒
9、脉冲模式频率：1Hz – 450Hz可调
10、脉冲模式脉宽：1ms – 900ms可调
11、光斑直径：32mm–40mm
12、储存空间：患者库数据大于10000个
13、屏幕：大于等于10.1寸高清触控大屏，屏幕亮度可调整，中文显示和输入法
14、激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30%
15、提示音:具备工作提示音开启/关闭切换功能，提示音可调
16、设备质保3年
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