附件1：
	CT维保技术参数

	序号
	服务内容及主要要求

	1.      
	保修范围：西门子双源Force CT设备一台及配套图像后处理工作站、高压注射器、CT设备配套心电监护（第三方胶片自助打印机、PACS系统等除外）。

	2.      
	保修内容：保修范围内的设备整机软、硬件人工技术及配件更换服务（服务期间提供球管保用），以保障设备稳定运行。（自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等因素导致的机器故障除外）。

	3.      
	提供定期预防性保养维护，应提供每年4次的全面设备预防性维护保养。计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。

	4.      
	设备故障时，提供不限次数的现场维修服务。
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