附件1：
等离子体手术系统（进口）技术参数
1.等离子体手术系统应由主机、一次性使用电极、脚踏开关、废液装置、流量控制阀及控制线缆等组成，在生理盐水环境下使用；
2.输出频率≤120kHz，可提供精细的功率调节和工作模式选择以适用于不同部位的组织切割；
3.等离子体能量作用范围≤0.5mm，以保障切割和消融效仅局限于组织表层，切割准确；
4.等离子体发生效应组织表面温度应在40℃~70℃区间，以保护周围组织、减少热损伤；
5.配套刀头应具备可同时提供切割、凝血、冲洗、吸引功能为一体的特性。
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